
序号 使用单位名称 生产单位 计量器具名称 型号规格 器具编号 器具使用地点 计量检定机构 是否合格 检定日期 有效期至 备注 器具编码

9754 惠来海康医院 日本尼德克株式会社 非接触式眼压计 NT-510 154359 惠来海康医院 广东省揭阳市质量计量监督检测所 【合格】 2026-08-20 2027-08-19 0 26522400116658

9755
揭阳希玛林顺潮眼科医

院有限公司
上海嫦娥 焦度计 COT-L890

GN89221112

2
二楼209检查室 广东省揭阳市质量计量监督检测所 【合格】 2026-08-07 2027-08-06 0 26520200424430

9756
揭阳爱尔眼科医院有限

公司
株式会社拓普康 电脑非接触眼压计 CT-800 2874497 住院部 广东省揭阳市质量计量监督检测所 【合格】 2026-08-28 2027-08-27 0 26520300019956

9757
揭阳爱尔眼科医院有限

公司
株式会社拓普康 电脑非接触眼压计 CT-800 2873841 屈光科 广东省揭阳市质量计量监督检测所 【合格】 2026-08-28 2027-08-27 0 26520300019932

9758
揭阳爱尔眼科医院有限

公司
株式会社拓普康 电脑非接触眼压计 CT-800 2873376 门诊 广东省揭阳市质量计量监督检测所 【合格】 2026-08-28 2027-08-27 0 26520300019925

9759
揭阳爱尔眼科医院有限

公司
株式会社拓普康 电脑非接触眼压计 CT-800 2874377 视光 广东省揭阳市质量计量监督检测所 【合格】 2026-08-28 2027-08-27 0 26520300019949

9760
揭阳市榕城区爱尔诊所

有限公司
株式会社拓普康 电脑非接触眼压计 CT-800 2875325 门诊 广东省揭阳市质量计量监督检测所 【合格】 2026-09-08 2027-09-07 0 26520200393071


